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Instructiuni de utilizare

Suita Visible Patient este un ansamblu de programe de imagistica medicala menit sa ofere
personalului sanitar calificat instrumente de ajutor pentru lectura, interpretarea,
monitorizarea si planificarea tratamentului pacientilor adulti sau pediatrici. Suita Visible
Patient accepta imaginile medicale compatibile cu DICOM, provenite de la o varietate de
echipamente de imagistica, inclusiv CT si RMN.

Acest produs nu este destinat utilizarii impreuna cu sau pentru interpretarea diagnosticarii
primare a unor imagini rezultate in urma unei mamografii.

Programele ofera mai multe categorii de instrumente. Ele includ instrumente de imagistica
pentru imagini generale, inclusiv vizualizare 2D, randare si vizualizare volumetrica 3D,
reconstructii multiplanare ortogonale (MPR), fuziune de imagini, randare a suprafetelor,
masuratori, rapoarte, stocare, instrumente generale de gestionare a imaginilor si de
administrare, etc.

Sunt incluse, de asemenea, un sistem de prelucrare de imagine si o interfata utilizator
personalizata pentru segmentarea structurilor anatomice vizibile pe imagini (oase, organe,
structuri vasculare/ respiratorii etc.), incluzand instrumente de segmentare interactive, filtre
de imagine, etc.

n plus, sunt prezente si instrumente de detectie si de etichetare a segmentelor de organe
(ficat, plamani si rinichi), care includ definirea parcursului prin teritoriile
vasculare/respiratorii, apropierea de teritoriile vasculare/respiratorii, pornind de la structuri
tubulare si de la etichetarea interactiva.

Programele sunt concepute pentru utilizarea de catre personalul calificat (inclusiv medici,
chirurgi si tehnicieni) si au rolul de a-l ajuta pe clinician, singurul responsabil de luarea deciziei
finale cu privire la managementul pacientilor.

R Utilizare doar pe baza de prescriptie medicala.

Nota: Orice incident grav in legatura cu acest dispozitiv trebuie raportat societatii Visible
Patient si autoritatii competente locale.
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1 Instructiuni de utilizare

1.1 General

Suita Visible Patient este un ansamblu de programe de imagisticd medicala menit sa ofere
personalului sanitar calificat instrumente de ajutor pentru lectura, interpretarea,
monitorizarea si planificarea tratamentului pacientilor adulti sau pediatrici. Suita Visible
Patient accepta imaginile medicale compatibile cu DICOM, provenite de la o varietate de
echipamente de imagistica, inclusiv CT si RMN.

Acest produs nu este destinat utilizarii impreuna cu sau pentru interpretarea diagnosticarii
primare a unor imagini rezultate in urma unei mamografii.

Programele ofera mai multe categorii de instrumente. Ele includ instrumente de imagistica
pentru imagini generale, inclusiv vizualizare 2D, randare si vizualizare volumetrica 3D,
reconstructii multiplanare ortogonale (MPR), fuziune de imagini, randare a suprafetelor,
masuratori, rapoarte, stocare, instrumente generale de gestionare a imaginilor si de
administrare, etc.

Sunt incluse, de asemenea, un sistem de prelucrare de imagine si o interfata utilizator
personalizata pentru segmentarea structurilor anatomice vizibile pe imagini (oase, organe,
structuri vasculare/ respiratorii etc.), incluzand instrumente de segmentare interactive, filtre
de imagine, etc.

n plus, sunt prezente si instrumente de detectie si de etichetare a segmentelor de organe

vasculare/respiratorii, apropierea de teritoriile vasculare/respiratorii, pornind de la structuri
tubulare si de la etichetarea interactiva.

Programele sunt concepute pentru utilizarea de catre personalul calificat (inclusiv medici,
chirurgi si tehnicieni) si au rolul de a-l ajuta pe clinician, singurul responsabil de luarea
deciziei finale cu privire la managementul pacientilor.

1.2 Grupele de pacienti tinta

Pacientii tinta ai Suitei Visible Patient pot fi orice pacienti ai caror medici solicitda un model
3D specific al structurilor anatomice sau patologice in scopul de a optimiza definirea
protocolului de ingrijire.

Suita Visible Pacient poate fi utilizata pentru pacientii de orice varsta.

Nou-nascuti (de la nastere pana la 28 zile)
Bebelusi (de la 29 zile pana la 2 ani)

Copii (de la 2 pana la 12 ani)
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Adolescenti (de la 12 pana la 18 ani)
Tineri adulti (de la 18 pana la 21 ani)

Adulti (peste 21 ani)

Pacientul nu este utilizatorul Suitei Visible Patient.

1.3 Utilizatori tinta

Pentru programul Visible Patient Planning, utilizatorul trebuie sa aiba cunostinte in:

e Anatomie si patologie umane
e Limbaj medical tehnic

Programul isi propune sa asiste medicul care este singurul responsabil pentru deciziile luate
in legatura cu un pacient.

10
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2 Contraindicatii

Acest produs nu este destinat utilizarii impreuna cu sau pentru interpretarea diagnosticarii
primare a unor imagini rezultate in urma unei mamografii (MG).

11
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3 Performante vizate si prevederi

3.1 Performante clinice

Suita Visible Patient ii permite echipei medicale sa realizeze planificarea operatiilor
chirurgicale intr-o maniera mai sigura si mai putin dependenta de practician.

3.2 C(Clauze de siguranta

VP Planning v1.0.18 este o aplicatie individuala. Nu exista riscuri clinice identificate, atat
pentru utilizator, cat si pentru pacient. Tn acest caz, nu existd efecte secundare nedorite in
timpul utilizarii aplicatiei VP Planning versiunea 1.0.18.

Totusi, unele efecte adverse indirecte ale dispozitivului au fost identificate si pot aparea:

1. Leziuni minore ale pacientilor din cauza timpului mai mare de operare sau a inciziilor
inutile din timpul interventiei chirurgicale, cauzate de interpretarea eronata a
modelului pacientului.

e Modelele 3D transparente pot avea probleme de afisaj si conduce la o
interpretare a modelizarii pacientului de calitate redusa (vezi configuratiile de
sistem minime pentru a se evita acest tip de eroare).

e Randarile volumetrice de imagini pot avea probleme de afisaj si conduce la o
interpretare a modelizarii pacientului de calitate redusa (vezi configuratiile de
sistem minime pentru a se evita acest tip de eroare).

e Teritoriile vasculare calculate pot sa nu reprezinte anatomia reala si conduce
la o interpretare a modelizarii de calitate redusa.

e Un hacker poate gasi si exploata un program software sau o vulnerabilitate a
mediului pentru a modifica inregistrarile medicale si a altera informatiile
medicale.

2. Leziuni minore ale pacientilor din cauza timpului mai mare de operare sau a inciziilor
inutile din timpul interventiei chirurgicale, atunci cand un pacient gresit (= un alt
pacient) este analizat.

e Un pacient gresit poate fi selectat pentru a se realiza o actiune si a conduce la
o analiza eronata a pacientului (acordati atentie afisajului informatiilor
despre pacient).

e Un pacient gresit poate fi analizat atunci cand mai multi pacienti sunt
accesati Tn program si conduce la o analiza eronata a pacientului (acordati
atentie afisajului informatiilor despre pacient).

e Studiul unui alt pacient poate fi selectat atunci cand rezultatele sunt
exportate si conduce la o analiza eronata a pacientului (acordati atentie
afisajului informatiilor despre pacient).

e O problema a programului poate aparea la gestionarea informatiilor despre
pacient si conduce la o analiza eronata a pacientului.

12



SDM-UM-VPSuite-Planning-1.0.19-ro_v1 Visible Patient Suite

e Un hacker poate gasi si exploata un program software sau o vulnerabilitate a
mediului pentru a modifica inregistrarile medicale si a altera informatiile
medicale.

3.3 C(Clauze de siguranta

Informatiile protejate de sanatate nu sunt expuse de utilizarea dispozitivului medical.
Dispozitivul nu este conceput pentru a permite un transfer sau o stocare a informatiilor
private.

Documentul informeaza utilizatorii cu privire la precautiile care trebuie luate referitoare la
siguranta mediului informatic si transferul de informatii personale (vezi Avertismente).

3.4 Performante tehnice

Suita Visible Patient ii permite echipei medicale sa:

e Analizeze imaginile DICOM (modalitati suportate: CT, RMN);

e Obtina o mai buna intelegere a localizarii structurilor anatomice,

e Estimeze si modelizeze segmente de structuri anatomice;

e Calculeze volume de interes referitoare la planificarea rezectiei unui organ.

4 Avertismente

4.1 Avertismente generale

Acest program este conceput pentru a fi utilizat de catre personalul sanitar calificat si are rolul de a-
| ajuta pe clinician, singurul responsabil de luarea deciziei finale.

4.2 Mediu informatic securizat

Dispozitivul trebuie sa fie instalat intr-un mediu securizat, ce respecta regulile de siguranta. Aceste
reguli pot varia de la o tara la alta. In sectiunea Necesar preliminar in siguranta informatica, veti
regdsi recomandari generale de siguranta pe care trebuie sa le respectati pentru a asigura siguranta
mediului.

4.3 Gestionarea informatiilor medicale

Dispozitivul produce sau utilizeaza informatii medicale care pot fi stocate de profesionistii din
domeniul medical sau transferate catre acestia pentru a indeplini cazurile de utilizare ale
dispozitivului. Gestionarea informatiilor medicale (transfer, stocare, etc.) trebuie sa fie conforma cu
regulile de protectie ale informatiilor de sandtate cu caracter personal. In sectiunea Necesar
preliminar in siguranta informatica, veti regdsi recomandari generale de siguranta pe care trebuie
sa le respectati pentru a asigura siguranta mediului.

4.4  Avertisment cu privire la vizualizarea cu efecte de transparenta a modelelor 3D

Mai multe activitati permit vizualizarea modelului in 3D cu posibilitatea de folosire a transparentei.
Calitatea si fiabilitatea randarii depind de materialul informatic (mai ales de placa grafici). n cazul
in care calculatorul nu este conform cu exigentele referitoare la materialul informatic, pot aparea
aproximari de vizualizare atunci cand transparenta modelului 3D este activata.

13
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Sunt vizate urmatoarele activitati:

e Vizualizarea modelului 3D

e Vizualizarea MPR 3D

e Activitatea de punere de clipuri
e Activitatea de redare volumetrica

4.5 Avertisment cu privire la randarea volumetrica

Calitatea si fiabilitatea randérii depind de materialul informatic (mai ales de placa grafica). in cazul
in care calculatorul nu corespunde exigentelor referitoare la materialul informatic, pot aparea
aproximari de vizualizare in momentul fuziunii redarii volumetrice si randarii modelului 3D cu
efecte de transparenta.

4.6 Avertisment cu privire la volumele structurilor anatomice

Tn Suita Visible Patient volumele structurilor anatomice sunt disponibile prin gestionarul de organe
si prin activitatea de punere de clipuri. Aceste volume sunt calculate pornind de la imagini. Prin
urmare, precizia acestor volume depinde de calitatea imaginii brute (marimea voxelilor imaginii).

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Estimarea teritoriilor vasculare si respiratorii.

4.7 Avertisment cu privire la vizualizarea segmentelor de organe

Activitatea de vizualizare a segmentelor de organe (activitate de punere de clipuri) se bazeaza pe
reconstructia de teritorii, segmentele fiind deduse dintr-o imagine. Prin urmare, segmentele de
organe sunt o aproximare a realitatii.

4.8 Avertisment cu privire la masuratori

Manipularea instrumentului de masurare impune o precizie extrem&. In momentul masurarii unei
distante pe o imagine 3D, contrastul si nivelul de zoom trebuie reglate precis, altfel, masuratorile ar
putea fi inexacte. in momentul m&surdrii unei distante pe un model 3D, nivelul de zoom trebuie
reglat cu precizie.

14
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5 Caracteristici tehnologice

5.1 Configurarea sistemului si caracteristicile sale

Visible Patient Suite

Suita Visible Patient este conceputa pentru a functiona pe o platforma autonoma standard, prin
intermediul sistemului de operare instalat (Windows sau Mac). Materialul acestei platforme se
compune dintr-un calculator PC standard din comert. in plus, toate programele incluse in suita
(explicate in detaliu mai jos) pot fi instalate pe calculatoare diferite si nu este obligatoriu ca ele sa
fie interconectate printr-o retea.

51.1

PC - Configuratie de sistem minima

Sistem de operare: Windows 7 x64
Procesor: Intel Core i3

Video: placa grafica dedicata (din 2012)
Memorie: 4 GB RAM

Stocare: 10 GB spatiu disc

Internet: conexiune Internet de mare viteza
Rezolutie: 1024x768 sau mai mare

PC - Configuratie de sistem recomandata

Sistem de operare: Windows 7 x64
Procesor: Intel Core i7 — 2.5 GHz

Video: Nvidia GeForce GTX 760 sau superior
Memorie: 16 GB RAM

Stocare: 30 GB spatiu disc

Internet: conexiune Internet de mare viteza

Rezolutie: 1920x1080 rezolutie minima de afisaj

Mac - Configuratie de sistem minima

Sistem de operare: Mac 0S 10.12
Video: placa grafica dedicata

Mac - Configuratie de sistem recomandata

Sistem de operare: Mac 0S 10.12
Video: placa grafica dedicata

5.2 Prezentare generala a programului

521

Visible Patient Planning

Visible Patient Planning cuprinde module destinate gestiunii si analizei de date. El contine un
subansamblu al modulelor programului Visible Patient Lab. Acest program ofera o solutie de
vizualizare flexibila pentru a ajuta personalul sanitar calificat (in general, pe clinicieni) in evaluarea
anatomiei si patologiei pacientilor ca sa planifice terapia sau interventia chirurgicala. Acest program
furnizeaza un instrument pentru incarcarea imaginilor si modelelor 3D create cu Visible Patient Lab.
Aceste imagini si modele pot fi afisate in functie de preferintele medicilor, datorita unor optiuni de
vizualizare care pot fi configurate sau a unor protocoale standard. Visible Patient Plannig ofera
clientilor sai o gama larga de instrumente de vizualizare si de analiza a imaginilor si a modelelor.

15



SDM-UM-VPSuite-Planning-1.0.18-md-ro_v1 Visible Patient Suite

5.3 Modulele programului

Modulele Suitei Visible Patient pot fi grupate in categorii:

Categorie Functionalitatea VP
Planning

Gestionarea datelor | Citire/Export de date Visible Patient X

Analiza de imagini si = Reprezentare multiplanara de imagini 2D (MPR) X

de suprafete

Analiza de imagini si | Reprezentare volumetrica a imaginii X
de suprafete

Analiza de imagini si | Atlas anatomic X
de suprafete

Analiza de imagini si | Vizualizarea modelului 3D X
de suprafete

Analiza de imagini si | Vizualizarea modelului 3D si a imaginii X
de suprafete

Analiza de imagini si | Vizualizarea segmentelor X
de suprafete

Tabelul de mai sus regrupeaza fiecare modul al programului in: gestionarea datelor, analiza
imaginilor si a suprafetelor, tratarea suprafetei. In plus, fiecare modul individual al programului este
descris, in detaliu, mai jos.

5.3.1 Cititor de imagini DICOM (RMN/CT)

Acest modul 1i permite programului s citeasca fisierele DICOM si suportd formatele RMN si CT. in
acest modul, interpretarea volumului de date 3D (fuziune de sectiuni DICOM 2D) este automata.

O serie DICOM contine numeroase sectiuni DICOM 2D si aceste sectiuni imagistice pot reprezenta
volume de date diferite. Pentru construirea fiecarui volum de date 3D sectiunile trebuie filtrate,
separate si reorganizate. Cititorul DICOM foloseste pozitia/ orientarea 3D a fiecdrei sectiuni,
precum si timpul de inregistrare a sectiunilor pentru a le separa, pentru a le reorganiza si pentru a
furniza o reconstructie volumetrica automata a datelor 3D.

Cititorul DICOM este utilizat pentru citirea unui director DICOM, la importarea sectiunilor DICOM
2D si la interpretarea automata a datelor, pentru a reconstrui toate volumele de date 3D (imagine
3D).

5.3.2 Analizor DICOM manual (RMN/CT)

Acest modul mai avansat ii permite personalului sanitar calificat sa filtreze manual fisierele DICOM
pentru a crea volumul de date 3D atunci cand cititorul implicit functioneaza necorespunzator.
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O serie DICOM contine numeroase sectiuni DICOM 2D care pot reprezenta volume de date diferite.
Reamintim faptul ca pentru a crea fiecare volum de date 3D, sectiunile trebuie filtrate, separate si
reorganizate. Acest analizator DICOM propune diferite filtre configurabile care functioneaza asupra
etichetelor DICOM. Personalul sanitar calificat combina aceste filtre pentru a crea volume de date
3D pornind de la imagini DICOM.

5.3.3 Citire/Export de date Visible Patient

Acest modul permite utilizatorilor sa salveze si sa incarce datele produse de catre Visible Patient
Lab. Aceste date contin imagini, modelul 3D al pacientului, etc. Acest modul gestioneaza totodata
retrocompatibilitatea datelor. Datele sunt salvate intr-un format proprietar in sistemul de fisiere

......

(2) versiunea fisierelor pentru a gestiona evolutia si compatibilitatea programelor.

Cititorul de date Visible Patient este utilizat pentru citirea unui fisier al Suitei Visible Patient. Toate
datele generate de Visible Patient Lab sunt stocate in acest fisier: imaginile 3D, modelele 3D, atlasul
anatomic si segmentarile.

5.3.4 Reprezentare multiplanara de imagini 2D (MPR)

MPR corespunde tehnicii de vizualizare standard dezvoltata si utilizata pe statiile de lucru de
imagistica medicala profesionale. Activitatea de vizualizare MPR 2D permite vizualizarea unei
imagini orientate diferit (orientare axiala, frontala si sagitald). Ea include totodata fenestratia
imaginii, schimbarea unor secvente in imaginea activa, translatia, zoom-ul inainte/ zoom-ul inapoi,
informatii despre voxeli (coordonate si densitate), focalizarea pe o parte dintr-o imagine,
masurarea distantei, captura de ecran, etc. Marginile imaginii sunt reprezentate printr-un patrat de
culoare (rosu, albastru sau verde), in functie de axa selectata.

5.3.5 Reprezentare volumetricd a imaginii

Modulul de randare volumetrica a imaginii corespunde unor tehnici de vizualizare avansate
dezvoltate si utilizate pe statiile de lucru profesionale de imagistica medicala: o reprezentare 3D a
volumului de date. Acest modul permite acest tip de vizualizare si include un editor de functii de
transfer si mai multe functii de transfer automatizate precalculate pentru a propune diferite
reprezentari 3D.

5.3.6 Atlas anatomic

Acest modul le permite utilizatorilor sa fuzioneze doua reprezentari de imagini planare cu
transparenta si sa vizualizeze rezultatul obtinut, cadru cu cadru. Prima imagine corespunde datelor
RMN/ CT, cea de-a doua atlasului anatomic al pacientului (o imagine in culori in care este
reprezentat fiecare organ). Aceasta activitate permite verificarea modelizarii si ofera utilizatorilor o
mai buna intelegere a anatomiei pacientului.

5.3.7 Vizualizarea modelului 3D

Acest modul permite revederea modelului 3D al pacientului si al volumului sdu cu interactiunile 3D
clasice, precum rotatia, translatia, zoom fnainte si zoom inapoi. Vizibilitatea/ transparenta
organelor poate fi gestionata pentru a ameliora vizualizarea.
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5.3.8 Vizualizarea modelului 3D si a imaginii

Acest modul i permite utilizatorului sa combine un MPR de imagine 3D si un model 3D in aceeasi
vizualizare. Toate caracteristicile descrise in ,,MPR-ul de imagine 2D” si ,,Vizualizarea modelului 3D”
sunt disponibile si aici.

5.3.9 Vizualizarea segmentelor

Acest modul permite vizualizarea segmentelor si volumele acestora comparativ cu volumul
organelor. Asa cum se precizeaza in instructiunile de utilizare, acest modul este disponibil doar
pentru modelizarile avansate ale plamanilor/ ficatului/ rinichilor. Interactiunea se bazeaza pe
structurile tubulare pentru a selecta segmentarile vasculare/ respiratorii.
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6 Instructiuni de instalare
Instalarea Suitei Visible Patient poate fi initiata cu un fisier executabil.

6.1 Necesar preliminar in siguranta informatica

6.1.1 Mediul securizat

Dispozitivul trebuie sa fie instalat intr-un mediu securizat, in conformitate cu regulile de
cybersecuritate. Tn plus, dispozitivul produce sau utilizeaza informatii medicale care pot fi stocate
de profesionistii din domeniul medical sau transferate catre acestia pentru a indeplini cazurile de
utilizare ale dispozitivului. Gestionarea informatiilor medicale (transfer, stocare, etc.) trebuie sa fie
conforma cu regulile de protectie ale informatiilor de sanatate cu caracter personal.

Aceste reguli pot varia de la o tara la alta. Puteti regasi, in continuare, recomandarile generale de
siguranta ce trebuie respectate pentru a se asigura siguranta mediului:

e Utilizdnd mecanismul de autentificare al sistemului de exploatare, accesul la medii (la cel al
programului si la cel de stocare a datelor) trebuie sa fie restrictionat utilizatorilor autorizati
pentru a se limita accesul la dispozitiv.

e Un model de autorizare pe niveluri trebuie sa fie initializat pentru a genera medii diferite,
distingand privilegiile in functie de rolul utilizatorului (de ex.: administrator de sistem,
profesionist din domeniul sanatatii).

e Mediile trebuie sa fie blocate atunci cand utilizatorul este inactiv, cu ajutorul mecanismului
de auto-blocare a sistemului de exploatare.

e Accesul la distanta la diferitele medii trebuie sa fie controlat si autorizat doar pentru
utilizatorii de incredere, datorita uneltelor sistemului de exploatare, configuratiei firewall-
ului si regulilor de infrastructura.

e Un program anti-virus trebuie sa fie instalat si trebuie sa controleze mediul. Dispozitivul este
conceput pentru a permite verificari de siguranta si anti-virus, astfel incat siguranta si
performantele esentiale ale dispozitivul sa nu fie alterate.

e Informatiile medicale trebuie sa fie partajate intre profesionistii din domeniul medical prin
intermediul unui sistem de transfer de fisiere in retea securizata care garanteaza un nivel de
siguranta potrivit de date medicale cu caracter personal.

6.1.2 Verificarea pachetului

n continuare veti regisi recomandarile generale ce trebuie respectate inainte de instalarea
dispozitivului:

e Integritatea pachetului trebuie verificata dupa descarcarea sa (functia hash a pachetului
este furnizata de site-ul web al companiei).

e Autenticitatea pachetului trebuie sa fie verificata inainte de instalare. Visible Patient fsi
semneaza toate pachetele.

e Dispozitivul trebuie sa fie instalat de un administrator de sistem intr-un spatiu n care
utilizatorul standard nu este capabil sa scrie pentru a proteja dispozitivul.

19



SDM-UM-VPSuite-Planning-1.0.18-md-ro_v1 Visible Patient Suite

6.2 Instalarea Suitei Visible Patient Planning

6.2.1 Cum se instaleaza Visible Patient Planning sub Windows
Lansati instalarea.
Faceti dublu click pe fisierul de instalare furnizat de catre Visible Patient: fereastra de dialog de

intdmpinare va fi afisata.

A VP Planning Setup = =

Welcome to the VP Planning
Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of VP
Planning.

Itis recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your

computer.
VISIELE PATIENT
PLAMMING Click Mext to continue,

Faceti click pe “Next”.
Acceptati licenta.

Acordul de licenta se afiseaza.
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VP Planning Setup > =

W
License Agreement
Flease review the license terms before installing VP Planning

Press Page Down to see the rest of the agreement.

Visible Patient Planning

Copyright (c¢) 2014 Visible
Patient

If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the
agreement ta install VP Planning

< Back Cancel

Cititi contractul de licenta si faceti click pe ,,Sunt de acord (I agree)” pentru a continua instalarea.

(Daca nu sunteti de acord, faceti click pe ,,Anulare (Cancel)” pentru a anula instalarea.
Selectati directorul destinatie.
Se afiseaza directorul destinatie in care programul va fi instalat.

A VP Planning Setup > =
Choose Install Location
Choose the folder in which to install VP Planning.

Setup will install VP Planning in the following folder, To install in a different folder, dick
Browse and select another folder. Click Mext to continue.

Destination Folder

Browse...

Space reguired: 283, 4ME
Space available: 59,8GE

< Back Cancel

Puteti schimba acest director destinatie facand click pe ,,Cautare (Browse)” si alegand un nou
director destinatie. Puteti totodata crea unul nou, facand click pe ,,Creeaza un nou folder (Make
New Folder)”.

21



A Browse For Folder “

Select the folder to install VP Planning in:

B Desktop

> #dy Homegroup
> @& John

> (M This PC

= Libraries
}?j Metwork

Make Mew Folder Cancel

Selectati directorul dumneavoastra destinatie si faceti click pe ,,0K”".
Crearea unei scurtaturi

Puteti decide sa creati o scurtatura pentru a accesa mai usor programul. Implicit, o scurtatura va fi creata pe
spatiul de lucru al calculatorului dumneavoastra, dar puteti alege o alta locatie. Puteti totodata sa alegeti un
nume pentru a crea un nou director in meniul start sau sa decideti sa nu creati o scurtatura.

o VP Planning Setup - =
Choosze Start Menu Folder
Choose a Start Menu folder for the VP Planning shortouts,

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortouts, You
can also enter a name to create a new folder.,

| isible Patient\WP Planning

Accessibility ~
Accessories

Administrative Tools

Maintenance

Microsoft Expression

Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight 5 SDK

Microsoft Visual Studio 2010

Microsoft Visual Studio 2012

Startlp

System Tools hd

[ ]Do not create shortouts
Mullsaft Install Syskem w2, 46

< Back Install Cancel
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Finalizarea instalarii
Pentru a continua instalarea, faceti click pe , Instalare (Install)”. Procesul de instalare incepe.

VP Planning Setup = =

A
Installing
Flease wait while WP Planning is being installed.

Extract: Qt5Cored.dl

Show details

Mullsoft Install System w2, 46

< Back Mext = Cancel

Instalarea dureaza cateva secunde. Cand este gata, un mesaj indica faptul ca instalarea s-a
terminat. Faceti click pe ,Finalizare (Finish)” pentru a inchide fereastra de configurare.

o VP Planning Setup - &

Completing the VP Planning
Setup Wizard
WP Planning has been installed on your computer,

Click Finish to dose this wizard.

A

VISIBELE PATIENT
PLAMMING

< Back Cancel
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Visible Patient Planning este acum instalat pe calculatorul dumneavoastra in directorul
destinatie ales.

Lansarea programului

Puteti porni Visible Patient Planning facand click pe scurtatura creata in timpul instalarii
(implicit, pe spatiul de lucru al calculatorului dumneavoastra).

Daca intampinati o problema in timpul instaldrii programului, va rugam sa contactati Visible
Patient: support@uvisiblepatient.com.

6.3 Cum se instaleaza Visible Patient Planning sub Mac

Lansati instalarea.
Faceti dublu click pe fisierul de instalare furnizat de catre Visible Patient.

Se afiseaza o fereastra cu acordul de licenta. Faceti click pe ,Acceptare (Agree)” pentru a continua
instalarea.

VP Planning .dmg

If you agree with the terms
of this license, click "Agree”

to access the software. If Software usage
you do not agree, press VP Planning being a prototype software, it is not certified as a commercial
"Disagree." medical device for primary diagnostic imaging and is not certified to be used in

clinical routine and/or for patient care. VP Planning is neither FDA approved nor
CE marked. You can only use VP Planning as a reviewing, research or teaching
software.

Visible Patient Planning

Copyright (c) 2014 Visible Patient

**% SOFTWARE LICENSE AGREEMENT *¥**

IMPORTANT: PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE
USING THIS SOFTWARE.

Preamble

This Agreement governs the relationship between users (health professionals),
and Visible Patient, a duly registered company in France whose principal place of

business is 1 place de 'HUpital, 67091 Strasbourg, France. This Agreement sets 4
the terms, rights, restrictions and obligations on using Visible Patient Planning ")
created and owned by Visible Patient, as detailed herein. '
1. LICENSE

By receiving, opening the file package, and/or using Visible Patient Planning
containing this software, you agree that this Software License Agreement (SLA)

Tamatice ol R Al

Click on agree
after you read

Print Save... Disagree thediceise:

Instalarea aplicatiei

Selectati si glisati aplicatia Visible Patient Planning in scurtatura aplicatiei.
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¥ VP Planning 806 Ve P — ——

N\ VISIBLE PATIENT \P VISIBLE PATIENT

y

-0 O

' L
o o

Click and move VPPlanning icon

on the application folder Drop it on the application folder

Visible Patient Planning este, Tn acest moment, instalata.

Lansarea programului

Visible Patient Planning poate fi lansata din directorul aplicatiei, prin dublu click pe
pictograma Visible Patient Planning.

Daca intdmpinati o problema in timpul instalarii programului, va rugam sa contactati Visible
Patient: support@visiblepatient.com.
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7 Mod de utilizare

7.1 Cum seincarca datele

Fiecare functie a programului este denumita ,activitate”. Fiecare activitate este afisata intr-
un folder dedicat in fereastra principala a aplicatiei. Activitatea Serii este activitatea
principala si este, in continuare, disponibila. Pornind de la aceasta activitate, pot fi demarate
alte activitati.

Exista doua tipuri de date suportate de catre Suita Visible Patient:

e Formatul VPZ produs de catre Visible Patient
e Datele DICOM continand CT sau RMN.

Visible Patient Planning x
Series (1) X
l v .: File Help
Patient name Modality Acquisition date Image dimension Voxel size Patient position Study description Patient ID Age Referring physician /
v VP~ Lung 2015/03/17 09:11:29 Visible Patient study ANONYMIZED
3D Model OoT 2015/03/27 16:36:38 3D Model
@ Anatomical atlas OT 2015/03/27 16:36:46 Anatomical atlas ewehrey
@ Clips applying  OT 2015/03/27 16:37:37 Clips applying ewehrey
o (@D vP image or 2015/03/27 16:38:11 512x512x452 0.68 x 0.68 x 0.75 -182, -4.2, -373.42 VP image ewehrey
]
Series selector
view
4 »

VP"Lung

Series preview

Informatiile sunt divizate in serii care pot fi vizualizate utilizandu-se diferitele activitati
disponibile. Patru tipuri de serii sunt disponibile:

U
M
. ®

W “Clip Applying series”: serie de punere de clips-uri.

“Image series”: serie de imagini (imagini medicale).

“Model series” (un ansamblu de reconstructii 3D).

“Anatomical atlas series”: serie de atlas anatomic.
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Aceste serii pot fi apoi accesate In cadrul urmatoarelor activitati:

e Activitatea MPR 2D, deschisa cu o Serie de imagini.
Activitatea MPR 3D, deschisa cu o Serie de imagini si o Serie de Modele.

modele optionala.
e Activitatea de Model 3D, deschisa cu o Serie de imagini.
e Activitatea atlas anatomic, deschisa cu o Serie atlas anatomic.
e Activitatea de cititor DICOM, nu sunt necesare date de intrare.

Activitatea de randare volumetrica, deschisa cu o Serie de imagini si o Serie de

Pentru a incirca un fisier VPZ, faceti click pe ,,Open” si selectati ,VPZ File”. Tn fereastra care
se deschide, alegeti un fisier VPZ de pe calculatorul dumneavoastra si faceti click pe ,,Open”.

/
‘I’ 9 Select your file and

' press the Open button
Series (1) X

) o > Look in: 5 /media/sdb1/Data/VPZ/Use
Py ~@= =

' Click on the & computer Name

R VP~ Adrenalgvi
Open button ¥ Data renalgdvpz

Patient nal Mod VP Craniung.vpz
VP~ Kidneyg vpz
VP~ Knee.vpz
'y R b
Readé@fo use € VP~ Lung.v

q VP" Lunx.\’z
v

oids.vpz

eader VP ” Prostate.vpz
9 VP * Uterus.vpz

7
g Select the VPZ

source type
File name: | VP” Lung.vpz

Size

<

Ok Cancel

Files of type: | Medical data (*.vpz) '
Patient name PATTENT POSTUION deucsioll

2015/03/17 09:11:29
2015/03/27 16:36:38

Visible Patient study ANONY)

3D Model
@ Anatomical atlas OT 2015/03/27 16:36:46 Anatomical atlas
a @ Clips applying  OT 2015/03/27 16:37:37 Clips applying
VP image or 2015/03/27 16:38:11 512x 512 x 452

0.68 x 0.68 x 0.75 -182, -4.2, -373.42 VP image
The series are loaded

Acelasi principiu se aplica si in cazul incarcarii datelor DICOM.

Patient ID

CO0@&E[E

Type Date Mo

700,4 MB vpz File 26/06/.
445,0 MB vpz File  26/06/.
247,7MB vpzFile 26/06/.
36,8 MB vpzFile 26/06/.
407,6 MB vpz File  26/06/.
924,6 MB vpz File  26/06/.
107,2 MB vpz File 26/06/.
00,7 MB vpzFile  26/06/.]
Q.8 MB vpzFile 26/06/.

v Cancel

Age Referring physician /

ewehrey
ewehrey
ewehrey
ewehrey
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.
«
@

Series (1) X

¢ 0 4—@_‘ e
>
‘I‘ Click on the

' Patient nai
Reijse

Open button

0 —(CEED—

Select the DICOM
source type

Mod

Cancel

Look in:

= Computer

B paaa

»

Directory:

Files of type:

5 /media/sdb1/D...OM/UserManual/VP * Liver

Select your DICOM folder and
press the Open button

go

Choose a directory with RICOM images

-0 0 0 & EBE
Type

Name Size Date Mo

Patient name

v VBA
Parenchy. Pulm. 1.0 CT
veineux TAP 1.0 cr

4]

| Studi deccrinti

1970/01/01 00:00:00

23

512x512x431

pos

512x512x788 0.68 x 0.68 x 0.8 -179.346, -158.252, 1328.9 veineux TAP 1.0

voxers: res Patient ID Age Referring |
ANO! INYMI
0.68 x 0.68 x 0.8 -179.346, -158.252, 1614.5 Parenchy. Pulm. 1.0

The series are loaded

Faceti click pe ,Open” si selectati ,DICOM Reader”. in fereastra de selectie fisiere, selectati
un director care contine fisiere DICOM si faceti click pe ,,Choose”.
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7.2 Cum sevizualizeaza o imagine

Activitatea MPR 2D este destinata vizualizarii de imagini medicale, in special a structurilor
anatomice. Acest lucru poate fi realizat in patru etape simple. Aceasta activitate va fi
prezentatad prin vizualizarea unei tumori hepatice.

Ea include functionalitati precum masurarea de structuri anatomice si captura de ecran a
vizualizarii.

7.2.1 Conditii prealabile

Activity button

/
"‘ Click on the

. _‘; File Help
Patient name Modality Acquisition date Image dimension Voxel size Patient position Study description  Patient ID Age Referring physic
¥ VP” Liver 2015/05/21 12:36:16 Visible Patient study ANONYMIZED
0 [M) 3D Model or 2015/05/25 10:10:27 3D Model vpawlowski
" @® Anatomical atlas or 2015/05/25 10:10:37 Anatomical atlas vpawlowski

oT 2015/05/25 10:10:11 Clips app
2015/05/21 12:42:28 512x512x 121 0.68 x 0.68 x 1.6 -179.346, -158.252, 1528.9 VP image

ing pawlowski

vpawlowski

' Select an image

2D MPR
2D Image Multi planar Representati

0 i

‘/’ Select an activity

' and press the
Ok button

)

* Volume Rendering

Image Volume rendering activity
» New activity

Cancel

Pentru a lansa activitatea MPR 2D, selectati o serie de imagini din activitatea Serii (Cum se
incarcd datele) si faceti click pe ,Launch activity”. Selectati ,2D MPR” si faceti click pe ,,0OK”.

7.2.2  Vizualizarea anatomiei pacientului

Pentru inceput, sa incepem cu o scurta descriere a structurii activitatii.
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Visible Patient Planning x

Series (1) X | 2D MPR - ANONYMIZED ~ ANONYMIZED (8) X

View Help

ANONYMIZED “ANONYMI ZED Wzm Am MI&ED

Negatol

(2]

Frontal view

[-84, 298]
N: 382 L: 107

i ( 198, ®s1, 169): 130P
0 — ..

Axial view

(3]

Sagittal view
[-84, 298] S
W: 382 L: 107 N: 382 L:#107

( 198, 261, 169): 130 ( 19?8,#&, 16997130

B Axal v 169 / 274 ¥ &

Aceasta activitate este compusa din trei vizualizari: o vizualizare principala (imaginea din
stanga) care reprezinta o vizualizare axiala a imaginii si doua vizualizari secundare care
reprezinta vizualizarile sagitala si frontala.

Cu titlul de exemplu, etapele urmatoare se bazeaza pe analiza tumorii hepatice a unui
pacient.

Etapa 1: Navigarea prin sectiuni pentru a localiza o parte a anatomiei.

ANONYMIZED ~ANONYMIZED ¥ ANONYMIZED *ANONYMIZED

Localize the tumor

Ww: 500 L: 100

( 256, 256, 137): B4 2 y :
< e I = Visualize the

2 Current slice
Select the slice

K ) |
[-150, 350] = | : . i} 9

Sub vizualizarea axiala, deplasati bara de derulare pentru a naviga prin cadrele imaginilor si
a localiza tumoarea in ficat. Pentru folosirea barei de derulare, faceti click deasupra si
miscati mouse-ul.

Etapa 2: Ajustarea fenestratiei

30



ANONYMI ZED “ANONYMIZED ¥ ANONYMIZED “ANONYMIZED

The contrast
is updated

Change the
contrast

( 256, 256, 167): 74

Odata localizata tumoarea, fenestratia poate fi modificata mentinand apasat butonul drept
al mouse-ului si deplasand cursorul pe imagine.

Etapa 3: Focalizarea unei parti anatomice

"ENONEMIZED “ANGNYMIZED
o4
ANONYMI ZED “ANONYMI ZED -
v |
S

\
B

[-158, 398] i

: sss% 1204\
( 107, 8, 469): 9

The corresponding
point is display in
the other views

Pick a point
[-158, 398])
W: 556 L: 120
( 107, 288, 169):

[-158, 398]

: 556/ L:41
/274 || ( 107, 288,

B sagial v | = 107511

Folositi butonul din mijloc al mouse-ului pentru a va focaliza pe tumoarea hepatica, iar cele
trei ferestre se concentreaza asupra punctului selectat.

Etapa 4: Detalierea regiunii anatomice
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ANONYMI ZED *ANONYMI ZED . 2 ANONYMIZED *ANONYMIZED

( 256, 256, 167): 74

[-150, 350] — - 154 . N
W: 500 L: 100 S— == e Bl o -
i, S , 294, 167)F 31
rYETE il - /274 ||3 Aot

B
o Zoom in 4 Shift -+ - "-' 9 Move the view e Visualize the tumor

1
In final, puteti imbunatati vizualizarea tumorii, actionand rotita mouse-ului pentru zoom

Tnainte sau zoom Tnapoi si folosind combinatia Shift + click stanga pentru deplasarea
imaginii.

7.2.3 Exemple de alte structuri anatomice

Scenariul descris anterior poate fi aplicat altor structuri anatomice care folosesc activitatea
MPR 2D. Mai jos, se regasesc mai multe exemple de structuri care pot fi vizualizate. Aceasta
lista nu este exhaustiva.

Adrenals Liver angioma Prostate
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7.2.4 Informatii suplimentare

Informatii suplimentare despre imagini

Pe vizualizarea MPR in 2D se gasesc numeroase informatii suplimentare cu privire la

imagine.
o Patient name

ANONYMI ZED “ANONYMI ZED

Negatol

9 Position { =
marker

e Image [-158, 398]
information My §96 Le 120
( 107, 288, 169):

1. Numele pacientului
2. Marcatorul de pozitie (aceasta informatie este de asemenea afisata pe marginile
superioara, dreapta, inferioara si stanga ale vizualizarii)
i. S:Superior/ I: Inferior
ii. A:Anterior / P: Posterior
iii. R:Dreapta (“Right”)/ L: Stanga (“Left”)
3. Informatii despre imagine (informatii detaliate, cunostinte de analiza de imagini
necesare)

169 / 274

i. Pe primul rand, marimea marginilor imaginii actuale.
ii. Apoi, [atimea ferestrei imaginii actuale.
iii. Cel de-al treilea rand indica coordonatele si valorile ultimului pixel
selectat (utilizand click-ul central al mouse-ului pe imagine).
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Efectuarea unei masuratori

i i (!) i .
“ 9 Click on add @ B 9 Click and hold to 9 Distance has moved

' distance button move the distance

Structurile anatomice pot fi masurate folosind instrumente de masurare a distantei. Pentru
a face acest lucru, faceti click mai intai pe ,,Add distance”, apoi deplasati masuratoarea de
distanta folosind reperele ce delimiteaza extremitatile sale.

Puteti ascunde distanta afisata:

o Click on hide/show Distances have been hidden.
distance button Click the button once again to display them.

Si totodata sa eliminati o distanta:
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t a distance to remove

ALL
35 mm
49.1 mm

. 2 9 Select the distance
W, oo LIPTS to remove or 'ALL'

4
q«
Ok - SEEe : '
9 Click OK to
confirm

[-151, 383)
W: 534 L: 116
( 107, 289 167): 57

Serdes (1) X © 2D MPR - ANONYMIZED * ANONYMIZED (2) X
"‘ o Click on hide/show S e
' distance button

The distance has
been removed

[-151, 383]
W: 534 L: 116
( 107, 289, 167): 57

Schimbarea orientarii imaginii in vizualizarea centrala

ANONYMIZED ANONTMIZED z ANONYNIZED *ANONYMIZED

[-150, 350]
W: 500 L: 100
( 2569m256, 137): 84

[~151, 383)
W: 534 L: 116
, 221, 167)2 15

/

q {
Click on orientation

' o button ") 9 Select an
' orientation
Orientarea vizualizarii centrale poate fi schimbata prin selectarea orientarii dorite din
meniul dedicat. Odata modificata orientarea vizualizarii principale, celelalte vizualizari Tsi
adapteaza orientarea astfel incat sa afiseze toate axele simultan.

9 Orientation has been changed to frontal

Salvarea unei capturi de ecran
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ANONYMI ZED “ANONYMI ZED

Save snapshot as

Look in: 5 /tmp/snapshot 00 0@AME
& computer

[-150, 350] —_ |
W: 500 L: 100 ———

Files of type: | Image file (*.jpg *.jpeg *.bmp *.png *.tiff) v Cancel
( 256, 256, 137): 84

9 Save it on your computer

File name:

>
0 Click on snapshot button

Pentru a salva vizualizarea curenta ca imagine, folositi butonul captura de ecran.

Obtinerea valorii fizice a unui voxel

Negatol

9 The coordinate & % (112, 290, 167) : 73 o
value are updated

[-151, 383]
W: 534 L: 116
( 131, 221, 167) 115

& Adal o~ 167 / 274 s

{

q
' o Click on the image
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Un click stanga cu mouse-ul pe imagine afiseaza coordonatele si valoarea voxelului amplasat
sub cursorul mouse-ului. Unitatea acestei valori depinde de tipul de imagine.
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7.3 Cum se vizualizeaza un model 3D
Obiectivul principal al activitatii model 3D este de a vizualiza si de a interactiona cu modelul
dumneavoastra 3D.

7.3.1 Conditii prealabile

Pentru demararea unei activitati model 3D este necesara o serie de modele. Selectati-o in
activitatea Serii (Cum se incarcd datele) si faceti click pe ,Launch activity” pentru a demara
activitatea sau faceti dublu click pe serie.

7.3.2  Vizualizarea anatomiei pacientului

S3 ne familiarizdm cu structura activitatii. in activitatea model 3D exista o vizualizare
principala.
Visible Patient Planning x

Series (1) X & Model - 1906 ~ Cholangio Carcinoma (3) X

QO @ @ Help

1906"Cholangio Carcinoma

() e—

3D view

Tn aceasta vizualizare 3D, si datoritd gestionarului de organe, puteti realiza mai multe
interactiuni cu modelul dumneavoastra.
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D <«

Hide /| show organs

0 —

Modify selected
organ color and opacity

Organs Manager x
Organs
Check all Uncheck all Invert selection
orghn | l;ame _volume_cc
v |jarteries 98.08
v | biliary tract 85.68
v [bones 530.23
v [ hepatic veins 36.66
v [liver 1451.22
v |portal vein 35.34
segment 1 55.62
segment 2 132.06
segment 3 111.29
segment 4 90.96
segment 5 400.06
segment 6 269.62
segment 7 391.61
v Jtumor 2.02
Material
.Color
Opacity : 100%

> @

List of organs

Gestionarul de organe intocmeste lista tuturor organelor prezente in modelul 3D. El permite
ascunderea/ afisarea organelor modelului si schimbarea aspectului lor, prin modificarea
culorii si opacitatii. Gestionarul de organe ofera informatii si despre volumul organelor.

Cu titlul de exemplu, etapele urmatoare se bazeaza pe analiza tumorii hepatice a unui

pacient.

Etapa 1: Ascunderea de organe pentru vizualizarea unei zone anatomice
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visualize the liver

/ /‘

" Open the organ ‘!‘ ’ Hiding organs allow you to
‘ o P ga Uncheck unwanted organs g Urge £ JORE
' managetr ' .

Organs Manager

Mcoor

Opaciy: T o0%

Anumite organe pot obstructiona vizualizarea unor parti anatomice. Aceste organe pot fi
ascunse prin intermediul gestionarul de organe. Pentru a face acest lucru, deschideti

gestionarul de organe si debifati organul pe care doriti si-l ascundeti. 1l puteti afisa din nou,
bifand casuta lui.

Etapa 2: Modificarea opacitatii unui organ

»

)
( f:
‘l’ Open the organ ‘l) - % The liver transparency allows you
= Select the organ e
' managet ' to visualize the tumors and vessels

Orgar Manager

Organs

s§o.23

E—t—

1 55.62

391.61
2.02

Material

Opacity

)

(
"’ 9 Use the slider to modify
' the organ's opacity

Doriti, cu siguranta, sa vizualizati si partea interna a organului. Gestionarul de organe permite
modificarea opacitatii unui organ.

Pentru a face acest lucru, deschideti gestionarul de organe, selectati organul dorit si modificati
opacitatea cu bara de derulare care se gaseste sub gestionarul de organe.

Etapa 3: Detalierea zonei anatomice
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Activitatea model 3D va permite sa interactionati cu modelul dumneavoastra.

Puteti roti modelul dumneavoastra, facand click stanga si mentinand butonul mouse-ului
apasat, in timp ce deplasati cursorul.

series (1) X | W Model - 1906 ~ Cholanglo Carcinoma (3) X Series (1) X | W Model . 1906 ~ Cholangio Carcinoma (3) X

1906"Cholangio Carcinoma 1906°Cholangio Carcinoma

‘,) 9 The orientation 9 The model
<= == marker is updated is rotated
’ Rotate the model

Puteti face zoom nainte sau zoom inapoi cu rotita mouse-ului.

1906*Cholangio Carcinoma ' 1906 °Cholangio, Carcinoma
P ’

l l o Zoom in 9 The view has been updated

Puteti roti modelul dumneavoastra, facand click stanga si mentinand butonul mouse-ului
apasat, in timp ce deplasati cursorul.
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1906°Cholangio Carcinoma

_"’_, Visualize the
' Move the view tur\nor

!

7.3.3 Exemple de alte structuri anatomice

Scenariul detaliat mai Thainte se poate aplica altor structuri anatomice, folosind activitatea
Model 3D. Sectiunea urmatoare intocmeste lista mai multor exemple de structuri care pot fi
vizualizate. Aceasta lista nu este exhaustiva.

Uterus

Adrenals Liver angioma Prostate
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7.3.4 Informatii suplimentare

Informatii suplimentare despre imagini

Activitatea Model 3D afiseaza numele pacientului si un marcator de orientare pe

vizualizarea 3D.
o Patient name

Visible Patient Planning

Series (1) X & Model - 1906 ~ Cholangio Carcinoma (3) X

g - D
O @ @ @ Help

1906“Cholangio Carcinoma -

Orientation
marker

Reinitializarea vizualizarii
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)
(

‘l‘ o Click on the reset 9 The view is updated
axial view button accordingly

bl Patient P

Puteti reinitializa vizualizarea, in orice moment, utilizand unul dintre cele trei butoane de
reinitializare situate deasupra imaginii principale. Aceste butoane permit regasirea
vizualizarii axiale, frontale sau sagitale.

Salvarea unei capturi de ecran

)
(
« |
Click on snapshot button

Mmoot * 9 Save it on your computet

Save snapshot as

Look in 5 /tmp/snapshot - 0O O R EGE
= Comput

File name

Files of type: | Image file (*.jpg *.jpeg *.bmp *.png *.tiff) - Cancel

Daca doriti sa salvati vizualizarea curenta ca imagine, folositi butonul captura de ecran.
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7.4 Cum se vizualizeaza o imagine cu un model 3D

Activitatea MPR 3D este destinata vizualizarii de imagini medicale si de modele 3D. Principalul
obiectiv al acestei activitati este vizualizarea modelelor dumneavoastra 3D cu imaginile lor
medicale corespunzatoare.

Aceasta activitate include functionalitati precum masurarea de structuri anatomice si
salvarea de capturi de ecran.

7.4.1 Conditii prealabile

/4
‘l‘ e Click on the

' Activity button
. 3’ File | Help
Patient name Modality Acquisition date Image dimension Voxel size Patient position Study description  Patient ID Age Referring physic
-+ v VP L 2015/05/21 12:36:16 Visible Patient study ANONYMIZED
2015/05/25 10:10:27 3D Model vpawlowski
‘l/’ Anatomical atlas vpawlowski
Select an image Z 2 2 . — : e Clips applying \awlowsl
' and a model 2015/05/21 28 512x512x121  0.68 x 0.68 x 1.6 -179.346, -158.252, 1528.9 VP image vpawlowski
| , |
Choose 3 activity

3D MPR
3D Image Multi Pla

0 :

" Select an activity

' and press the
Ok button

Pentru a demara activitatea MPR 3D, sunt necesare o serie de imagini si seria modelului
asociat. De obicei, aceste date sunt incarcate dintr-un fisier VPZ.

Selectati cele doua serii in activitatea ,Series” (Cum se incarcd datele), mentindnd apasata
tasta Ctrl in timpul selectiei seriei. Faceti click pe , Launch activity”, selectati ,3D MPR” si
faceti click pe ,, OK”.

7.4.2  Vizualizarea anatomiei pacientului

Configurarea activitatii MPR 3D este compusa din trei imagini.
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Visible Patient Planning x

Series (1) X | 3D MPR - 1906 ~ Cholangi oma (2) X

Negatol Negato2

1906"Cholangio Carcinoma

Frontal view

0 —

3D view in
axial mode

Sagittal view

[-169, 266]
W: 435 L: 48.5
( 149, 321, 106): 22

- | Axal v 106 / 187 b B sogital v | e 149 /511 *

Vizualizarea principala afiseaza modelul dumneavoastra 3D si imaginea asociata. Celelalte
doua afiseaza vizualizarile frontala si sagitala ale imaginii.

Cu titlul de exemplu, etapele urmatoare se bazeaza pe analiza tumorii hepatice a unui
pacient.

Etapa 1: Ascunderea de organe pentru vizualizarea unei zone anatomice

Click on the organ ‘

)

(

0 The organs are hidden, you can
) 9 Uncheck the organs to hide e g k- Y 5

visualize the tumor and vessels

go

Manager view button '

Organs Manager x

Organs

Check all Uncheck all Invert selection

orgall name volume_cc
arteries Unknown
v/ biliary ract  Unknown

bones Unknown
¥ hepatic veins Unknown

V| portal vein  Unknown
segment 12 Unknown
segment2  Unknown
segment3  Unknown
segment 32 Unknown

4 Unknown
segment6  Unknown

segment7  Unknown
skin Unknown
V' tumor Unknown
Material
W: 671 L: 2995 = - Color W: 671 L: 2995 =7 o
( 8o, 138, ss%;ggo e ( 80, 138, ssk'-s@aro"'
— o
Opacity 27%

Pentru a vizualiza tumoarea localizata in ficat, puteti ascunde organele pe care nu vreti sa le
vedeti pe ecran. Pentru a face acest lucru, faceti click pe butonul gestionar de organe si
debifati organele care trebuie ascunse.

Pentru informatii suplimentare cu privire la functionarea gestionarului de organe, va rugam
sa va raportati la documentatia activitatii disponibila pentru modelul 3D.
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Etapa 2: Pivotarea modelului pentru a obtine o vizualizare globala

Negatol

1906"Cholangio Carcinoma

1906°Cholangio Carcinoma

[-306, 365]
: 671 L: 2945 4 ; W: 671 L: 29.5
( 80, 138, ss%-ssog' ’ ( 80, 138, 85): -990

« 6 @ &
- = : .

The model The orientation
Rotat

e the model : .
is rotated marker is updated

Pentru a roti modelul dumneavoastra 3D, mentineti apasat butonul dreapta al mouse-ului
pe imaginea principala si deplasati cursorul. Modelul si imaginea vor pivota in consecinta.

Etapa 3: Detalierea zonei anatomice

-~
[-306, 365] 3 = [-306, 365]

W: 671 L: 29.5 3 3 . W: 671 L: 29.5

( 80, 138, 85): / S, 9 5 , 85): -9

0
o Zoom in 4 Shift ES -g-’ g Move the view 9 Visualize the
tumor

Folositi rotita mouse-ului pentru zoom inainte sau zoom inapoi. Puteti deplasa imaginea,
mentinand apasata tasta Shift, si, Tn acelasi timp, si butonul din mijloc al mouse-ului si
miscand mouse-ul pe vizualizare.

Etapa 4: Actualizarea sectiunii vizualizate
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The current slice
is updated

©

Visualize the
Current slice

Select the slice

Utilizati bara de derulare de sub imaginea principald pentru a schimba sectiunea vizualizata.
Sectiunea corespunzatoare orientdrii selectate va fi actualizat in consecinta.

Etapa 5: masurarea unei parti anatomice

( 0 Click and hold to
Y ‘Y)
’ o Clickion thevadc 4—'- e move the distance 9 Distance has moved

' distance button

»
-~

[-239, 436) [-239, 436) [-239, 436]
+ 675 L: 98.5 v W: 675 L: 98.5 IS : 675 L: 98.5
7, 284, 109): 117 (117, 284, 109): 117 ( 117, 284, 109): 117

Utilizati butonul ,,Add distance” pentru a plasa o noua masuratoare pe imagine. Odata
amplasata, masuratoarea poate fi modificata prin mentinerea apasat a butonului stanga al
mouse-ului pe unul dintre cele doua puncte de masurare situate la capatul segmentului.

7.4.3 Exemple de alte structuri anatomice

Scenariul descris anterior poate fi aplicat altor structuri anatomice care folosesc activitatea
MPR 3D. Mai jos, se regasesc mai multe exemple de structuri care pot fi vizualizate. Aceasta
listd nu este exhaustiva.
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Uterus

Adrenals Liver angioma Prostate

7.4.4 Informatii suplimentare

Informatii suplimentare despre imagini

Numeroase informatii suplimentare despre imagine se gasesc pe vizualizarea MPR 3D.
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0 Patient name

1906"Cholangio Carcinoma [

Negatol

e Image [-169, 266) 6
information W: 435 L: 48.5 \
( 149, 321, 106): 22 A Orientation
—, ™ marker

1. Numele pacientului
2. Informatii despre imagine (informatii detaliate, cunostinte de analiza de imagini
necesare)
I.  Pe primul rand, marimea marginilor imaginii actuale.
II.  Apoi, [atimea ferestrei imaginii actuale.
Ill.  Pe altreilea rand, coordonatele si valoarea ultimului voxel selectat.
3. Marcatorul de orientare

Ajustarea fenestratiei

1906"Cholangio Carcinoma 1906"Cholangio Carcinoma

(t)
0
L .
The contrast
l is updated

Change the
contrast

[-256, 143]
W: 399 L:-56.5
( 256, 256, 113): 68 1l ( 256, 256, 113): 68

Puteti schimba fenestratia, mentinand apasat click dreapta, in timp ce deplasati cursorul.

50



Focalizarea pe o zona anatomica

1906°Cholangio Carcinoma

®

t

1 .
S

.

N

[-134, 293]
W: 427 L: 79.5
( 376, 436, 34): -948

Pick a point on the
desired plan

w®©

1906"Cholangio Carcinoma

7

- -

30, 42): -1002

The two other plans
9 meet on the

picked point

Utilizati butonul din mijloc al mouse-ului pentru a focaliza o zona anatomica. Cand alegeti un
punct pe o vizualizare, cele trei planuri de sectiune (axial, frontal si sagital) se intersecteaza in

acest punct.

Reinitializarea vizualizarii

J
/
[

") o Click on the reset
' axial view button

) 3

e
i

1906°Cholangio Carcinoma

[-134, 293]
W: 427 L: 79.5
( 336, 30, 101): -1000

g The view is updated
accordingly

1906"Cholangio Carcinoma

[-134, 293]
W: 427 L: 79.5
( 336, 30, 101): -1000
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Puteti reinitializa vizualizarea, in orice moment, utilizand unul dintre cele trei butoane de
reinitializare situate deasupra imaginii principale. Aceste butoane permit regdsirea vizualizarii
axiale, frontale sau sagitale.

Selectarea orientarii imaginii

[-260, 433] [-260, 4331 [-260, 433]

: 693 L: 86.5 w: 693 ﬂ: W: 693 L: 86.5
( 325, 353, B84): - ( 325 Li): -66 ( 325, 126, 84): 16
Frecval

Click on the
orientation mode
selector

)
( (
‘u) ‘ The orientation mode is
‘l' Select an - : a
e updated and the slider moves
' orientation

the corresponding plan
Modul de orientare poate fi selectat folosind meniul dedicat situat sub imaginea principala.
Odata schimbata orientarea, bara de derulare actualizeaza vizualizarea corespunzatoare
atunci cand este deplasata.

Selectarea numarul de planuri ale imaginii

[-239, 436]

W: 675 L: 98.5 [-239, 436]

W: 675 L: 98.5
( 242, 291, B81): -

_— R T T e ——
( 4
Click on the “
! Only the current orientation
o slice mode 9 Select the One slice mode e J ¢ b
3 slice is displayed
selector ’

Numarul de planuri afisate poate fi modificat folosind selectorul situat sub imaginea
principala. Sunt disponibile trei moduri:

e No slices (,fara sectiuni”) elimina toate planurile.
e One slice (,0sectiune”) afiseaza doar planul axei selectate.
e Three slices (,treisectiuni”) afiseaza cele trei planuri.

Salvarea unei capturi de ecran
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Negatol

1906°Cholangio Carcinoma

Save snapshot as

Look in: 9 /tmp/snapshot -~ Q 0@ M®E
& computer

File name

[-260, 433] Files of type: | Image file (*.jpg * jpeg *.bmp *.png *.tiff) - Cancel

W: 693 L: 86.5
9 Save it on your computer

( 325, 353, 84): -66

)
l ,| o Click on shapshot button

Pentru a salva vizualizarea curenta ca imagine, folositi butonul captura de ecran.

Efectuarea de masuratori in vizualizarile secundare

Pentru explicatii cu privire la efectuarea de masuratori asupra unei imagini medicale 2D, va rugam sa
va raportati la documentatia activitatii MPR 2D, sectiunea , Efectuarea de masuratori”.
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7.5 Cum se vizualizeaza o reprezentare volumetrica

Activitatea de Reprezentare volumetrica este dedicata vizualizarii imaginii medicale sub
forma de reprezentare volumetrica. Activitatea permite integrarea modelului 3D asociat in
reprezentarea volumetrica pentru o mai buna intelegere a anatomiei pacientului.

Aceasta activitate include un gestionar de functii de transfer care permite schimbarea
afisajului reprezentarii volumetrice in functie de partile anatomice pe care doriti sa le
vizualizati.

7.5.1 Conditii prealabile

Pentru lansarea unei activitati de Reprezentare volumetrica este necesara o serie de imagini.
Seria de modele corespunzatoare poate fi asociata optional. Selectati seria in activitatea Serii
(Cum se incarca _datele), faceti click pe “Launch activity”, selectati ,Volume Rendering” si
faceti click pe ,,OK”.

7.5.2  Vizualizarea anatomiei pacientului

Pentru inceput, sa incepem cu o scurta descriere a structurii activitatii.

Visible Patient Planning

Series (1) X ok

el T

1906"Cholangio Carcinoma 9
Negato ce:

Transfer function
manager

— ©

Axial view &
Transfer function editor

@

Volume view

[-23,-299]
W: 322 L: 138
( 256, 256, 94): 97

Aceasta activitate este compusa din doua vizualizari. Imaginea principala, din stanga, afiseaza
reprezentarea volumetrica a imaginii dumneavoastra. Imaginea din dreapta este compusa din
doua foldere. Prima fila afiseaza o vizualizare axiala a imaginii dumneavoastra. Cea de-a doua
este un editor de functie de transfer.

Cu titlul de exemplu, etapele urmatoare se bazeaza pe analiza tumorii hepatice a unui pacient.

Etapa 1: ascunderea modelului 3D
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(
‘.) 0 Click on the show g The 3D model is hidden

mesh button

Tl 99 o

1906"Cholangio Carcinoma 1906"Cholangio Carcinoma

Daca activitatea a fost pornita cu o imagine si un model, doriti probabil sa ascundeti modelul
astfel incat sd vedeti doar reprezentarea volumetrici. Tn acest scop, debifati butonul ,Show
Mesh”.

Etapa 2: Selectarea unei functii de transfer

/

)
/
E Select the CT-Liver F
‘l Click on transfer ‘l‘ The views are updated with the
‘ transfer function in 3
' function selector ' selected transfer function

the selector

CT-Lungs-U16

CT-Muscles
CT-Muscles-U16
CT-Skin
CT-Skin-U16
CT-The
CT-Ves:

MRI-TZ

Puteti schimba functia de transfer a reprezentarii volumetrice pentru a afisa alte parti
anatomice. Functia de transfer stabileste o corespondenta intre valoarea pixelilor si culori,
pentru a evidentia informatii specifice. Pentru schimbarea functiei de transfer, faceti click pe
selectorul de functie de transfer si selectati-o pe aceea de care aveti nevoie.
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Etapa 3: Ajustarea fenestratiei

( 166, 270, 104): 14

Change the 9 Both views are updated according
contrast to the new contrast

Reprezentarea volumetrica poate fi ajustata schimband fenestrarea imaginii medicale. Acest
lucru poate fi facut exact la fel ca in cazul activitatii MPR 2D (Etapa 2: Adjust window level).

Etapa 4: afisarea unui model 3D in reprezentarea volumetrica

La fel cain etapa 1, puteti afisa modele 3D facand click pe butonul ,Show Mesh”. Gestionarul
de organe este disponibil in aceasta activitate. Astfel, puteti schimba opacitatea si culoarea
modelelor de organe, la fel ca in cazul activitatii Model 3D. Pentru etapele urmatoare, vom
afisa tumoarea hepatica a pacientului in vizualizare volumetrica.

Etapa 5: Detalierea unei zone anatomice

Interactiunile de reprezentare volumetrica sunt identice cu interactiunile din activitatea
Model 3D.

Etapa 6: utilizarea cursorului sectiunii 3D
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Operator parameters x

/ View Help Radius ISI R
‘|’ . Hide cross
' g B show normal cross
Cancel Apply
. Show full cross i
Click on Show 3D p < - /
slice cursor ‘l’ 9 Click on Configure 3D slice cursor
' and update the cursor radius
Visible Patient Planning x
Series (1) X Volume Rendering - 1906 ~ Cholangio Carcinoma (7) X
CEwo o
43
=

"

©

Move the cursor on

the axial view
The slide cursor

Is updated
accordingly

255, 104): 77

Pentru a localiza un punct in vizualizarea reprezentarii volumetrice, puteti folosi cursorul
sectiunii 3D disponibil in meniul ,View”:

e Faceti click pe ,Show 3D slice cursor”.
e Faceti click pe ,,Configure 3D slice cursor”.

Apoi, alegeti pur si simplu un punct in imaginea din dreapta, folosind butonul din mijloc al
mouse-ului. Punctul selectat va fi afisat in vizualizarea de reprezentare volumetrica printr-o
sfera alba. Pe imaginea de mai sus, cursorul este deplasat pe tumoarea hepatica a
pacientului.

Interactiunile negatoscopului sunt identice cu cele din activitatea MPR 2D.

Etapa 7: Actualizarea casetei de reincadrare
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)

|
‘l) 0 Click on the Show
' cropping box button

( @ CE 9w o

VR VR

e Use the handles to update
the cropping box

1906"Cholangio Carcinoma 1906"Cholangio Carcinoma

Vizualizarea volumului poate fi imbunatatita folosind caseta de reincadrare. Pentru a o
folosi, faceti click pe ,Show/ Hide box cropping”. Ea poate fi astfel deplasata sau
redimensionata, facand click si tragand unul dintre reperele centrale de pe suprafata
casetei. Volumul va fi reajustat in consecinta.

Puteti reinitializa caseta, facand click pe ,,Reset box cropping”.
7.5.3 Exemple de alte structuri anatomice

Scenariul descris anterior poate fi aplicat altor structuri anatomice folosind activitatea de
Reprezentare volumetrica. Sectiunea urmatoare intocmeste lista mai multor exemple de
structuri care pot fi vizualizate. Aceasta lista nu este exhaustiva.
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Lung tumor

TEww »

Uterus

Adrenals Liver angioma Prostate

7.5.4 Informatii suplimentare

Informatii suplimentare despre imagini

Vizualizarea de reprezentare volumetrica afiseaza un marcator de orientare si numele
pacientului, la fel ca in cazul activitatii Model 3D.

Editorul de functie de transfer
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‘u’ Click on the New button
o to create a new transfer
' function

Series (1) X Volume Rendering - 1906 ~ Cholangio Carcinoma (7) X

TE99 s viewhelp

1906"Cholangio Carcinoma

crosom  ~| @ gllal[m] ®
TF.Scene2D

TF-Negato

The volume rendering is
Updated accordingly

Gestionarul de functii de transfer permite crearea, reinitializarea, redenumirea, stergerea,
salvarea si incarcarea functiilor de transfer. Pentru editorul de functii de transfer, va puteti
personaliza functiile prin trasarea de puncte colorate pe histograma imaginii
dumneavoastra.

Click and drag a point
to move it

Click a point using the right
mouse button to delete it

v

v
-
®

Double click on a point to
change his color

()
\ 4
@

Salvarea unei capturi de ecran

Pot fi realizate capturi de ecran ale vizualizarii reprezentarii volumetrice cu butonul captura
de ecran, ca in orice alta activitate.

Schimbarea orientarii lui negato 2D

Pentru o explicatie a functionarii sistemului de afisaj al cursorului, consultati documentatia
activitatii MPR 2D (vezi Modificarea orientdrii imaginii Tn imaginea centrald).
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7.6 Cum se utilizeaza functia Atlas Anatomic
Activitatea Atlas Anatomic este destinata vizualizarii partilor anatomice segmentate datorita
zonelor colorate ale imaginii numite atlas.

7.6.1 Conditii prealabile

Pentru a lansa activitatea Atlas Anatomic, este necesara o serie de atlas anatomic. De obicei,
aceste date sunt incarcate dintr-un fisier VPZ. Selectati aceste serii din activitatea Serii (Cum
se incarcd date) si faceti click pe “Launch activity” sau faceti dublu click pe serie.

7.6.2 Vizualizarea anatomiei pacientului

Visible Patient Planning x

Series (1) X @ Anatomical atlas - VP~ Lung (1) X

View. Help_

VP”"Lung

@

Anatomical atlas

view

[-404, 180] 3
W: 584 L:-112
( 399, 238, 244): -657

Axial 244 / 451 ]

Transparency v/ visible

Activitatea include o vizualizare a imaginii care permite localizarea partilor anatomice
segmentate.

Cu titlu de exemplu, etapele urmatoare se bazeaza pe analiza tumorii pulmonare a unui
pacient.

Etapa 1: Actualizarea transparentei atlasului anatomic
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9 The atlas transparency
is updated

Use the slider to change Uncheck the visibility box g 3
The atlas is hidden
the atlas transparency to hide the atlas

Activitatea Atlas Anatomic permite schimbarea transparentei atlasului in vederea
ameliorarii intelegerii diferitelor parti anatomice. Pentru a face acest lucru, utilizati bara
culisata ce determina transparenta situata in partea de jos a imaginii. Atlasul poate fi ascuns
totodata, debifand casuta de vizibilitate de langa bara de derulare care determina
transparenta.

Etapa 2: Localizarea unei parti anatomice

9 The tumor is displayed
in green

[-403, pl80]
s 584 D2
(98, 19NN0): 10

to visualize the image under the atlas
the tumot

: Use the slider to change SE— . . . s
' 3 = ¢ o ! Use the transparency slider The tumor can be visualized
,_'_, the current slice and locate - -

Pentru a localiza o parte anatomica specifica, utilizati bara de derulare situata deasupra
barei de derulare care determina transparenta. Odata selectata sectiunea, transparenta
poate fi actualizata pentru a imbunatati vizualizarea unei tumori.
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7.6.3 Exemple de alte structuri anatomice

Scenariul descris anterior poate fi aplicat altor structuri anatomice, folosind activitatea Atlas
Anatomic. Sectiunea urmatoare intocmeste lista mai multor exemple de structuri care pot fi
vizualizate. Aceasta lista nu este exhaustiva.

Liver tumor

Knhee Uterus

Adrenals Liver angioma Prostate
7.6.4 Informatii suplimentare

Informatii suplimentare despre imagini

La fel ca in cazul activitatii MPR 2D, informatiile imaginii sunt afisate in imagine.

1. Numele pacientului
2. Marcatorul de pozitie (aceasta informatie este de asemenea afisata pe marginile
superioara, dreapta, inferioara si stanga ale vizualizarii)
I.  S:Superior/ I:Inferior
II.  A:Anterior / P: Posterior
lll.  R:Dreapta (“Right”) / L: Stanga (“Left”)
3. Informatii despre imagine (informatii detaliate, cunostinte de analiza de imagini
necesare)
I.  Pe primul rand, marimea marginilor imaginii actuale.
II.  Apoi, latimea ferestrei imaginii actuale.
lll.  Pe altreilea rand, coordonatele si valoarea ultimului voxel selectat.
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Ajustarea fenestratiei

La fel ca in cazul celorlalte activitati care includ un negato 2D, fenestratia poate fi schimbata,
mentinand apadsat butonul dreapta al mouse-ului, deplasand in acelasi timp cursorul. Doar
fenestratia imaginii este afectata, afisajul atlasului ramanand neschimbat.

Selectarea modului de orientare

La fel ca n cazul celorlalte activitati care includ un negato 2D, modul de orientare poate fi
selectat cu selectorul situat sub imaginea principald. Odata ales modul de orientare, bara de
derulare actualizeaza imaginea corespunzatoare, atunci cdnd este miscata.

Salvarea unei capturi de ecran

Pentru a salva vizualizarea actuala ca imagine, utilizati butonul captura de ecran, ca in cazul
altor activitati.
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7.7 Cum se vizualizeaza segmentele

Activitatea de punere de clipuri este destinata vizualizarii segmentelor (va rugam sa aveti in
vedere ca segmentele sunt aproximative). Clipurile pot fi plasate pe reteaua organului
pentru a afisa diferitele segmente si aproximari ale volumelor calculate.

7.7.1 Conditii prealabile

Pentru a initia o activitate de Punere de clipuri este necesara o serie de punere de clip. De
obicei, aceste date sunt incarcate dintr-un fisier VPZ. Selectati-o in activitatea Serii (Cum se
incarcd datele ) si faceti click pe ,Launch activity” pentru a demara activitatea sau faceti
dublu click pe serie.

7.7.2  Cum sa pui clipuri pe reteaua unui organ

Visible Patient Planning x

series (1) X | @ Clip applying - 1409-01_LiverTumor (2) X

v A6 A
QO & @ Help_

Right click on the network 1409-01_LiverTumor

) —

Clip applying
view

Activitatea include o imagine 3D care permite vizualizarea segmentelor.

Etapa 1: Ascunderea de organe pentru vizualizarea unei zone anatomice
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Click on the organ

manager button organs g
1 . main network

( N
Only the liver and associated
‘l‘ Hide the unnecessary J < e
2 tumors are displayed on the

Prima etapa consta in ascunderea partilor anatomice care obstructioneaza vizualizarea
tumorilor cu gestionarul de organe.

Pentru informatii suplimentare despre gestionarul de organe, va rugam consultati
documentatia activitatii model 3D.

Etapa 2: Detalierea zonei anatomice

Tn imaginea principald, pot fi efectuate aceleasi interactiuni ca in cazul activitatii model 3D
(rotatie, zoom si translatie).

Etapa 3: Simularea punerii de clipuri

9 Place a clip to include all the tumors
Inside the resected territories

|
/
|
"' o Click on the network
' to place a clip

Targeted organ: 946cc 9
Simulated resected part: 298cc (31.5%)

Simulated remaining part: 647cc (68.5%) Once the simulation has been performed,
Targeted organ nodules: 6.63cc final volume computation are displayed
on the top left corner of the view.

Healthy organ: 939cc
Simulated remaining healthy part: 646cc ((68.8%)
(see the help menu for more information)

Pentru a vizualiza o segmentare care corespunde unei sectiuni a retelei, faceti click dreapta
pe sectiunea corespunzatoare. Pentru a ascunde o segmentare, faceti pur si simplu click
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dreapta pe ea. Volumele aproximate ale mai multor parti de organe, precum partile
rezecate si partile sandtoase ramase sunt calculate in consecinta.

Metoda de aproximare a volumelor

Partea rezecata simulata:

e Volum al partii rezecate simulate = volum al tuturor segmentelor afisate
e Procentul partii rezecate simulate = volum al partii rezecate simulate/ volum al
organului-tinta.

Partea ramasa simulata:

e Volum al partii ramase simulate = volum al organului tinta volum al partii resecate
simulate

e Procent al partii ramase simulate = volum al partii ramase simulate / volum al
organului tinta

Noduli tinta ai organului:
e Volum al nodulilor tinta ai organului = suma volumelor nodulilor situati in organul
tinta
e Noduli: masa sau grosimea detectata in organul tinta si prezenta in modelizarea 3D

Organ sanatos:

e Volumul organului sanatos = volum al organului tinta - volum al nodulilor tinta din
organ

Partea sanatoasa ramasa simulata:

e Volum al partii sanatoase ramase simulate = volum al organelor ramase - volum al
nodulilor ramasi

e Procent al partii sdnatoase ramase simulate = volum al partii sanatoase ramase
simulate / volum al organului sanatos

7.7.3 Exemple de alte structuri anatomice

Scenariul descris anterior poate fi aplicat altor structuri anatomice. Punerea de clipuri poate
fi utilizata si pentru vizualizarea segmentarii plamanilor si rinichilor.
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Secies 1) X | @ Clip applying - VP Lung (1) X VP~ KidneySegmens (1) X

D @ @ @ | vep_ ( 3 f Help

VP*Lung argete VP KidneySegments

: 2412cc (95.9)

Lungs Kidneys

7.7.4 Informatii suplimentare

Estimarea teritoriilor vasculare si respiratorii

Teritoriile vasculare si respiratorii propuse in cadrul acestei activitati reprezinta o aproximare a
anatomiei reale a pacientului. Metoda utilizata pentru a estima aceste teritorii se bazeaza pe
vascularizarea organului sau pe aparatul sau respirator, iar precizia metodei depinde, in mod
direct, de calitatea de segmentare a arborelui. Estimarea teritoriilor reiese din procedeul
urmator.

e Organ e Central paths ------

Mai intai, segmentarea aparatului vascular sau respirator se foloseste pentru calcularea cailor
centrale tubulare (A). Apoi, aceste cdi centrale care reprezinta structura tubulard sunt
etichetate de catre personalul medical calificat, astfel incat fiecare dintre ele sa fie asociata
suprafetei unui organ. Pentru fiecare voxel al structurii anatomice tinta, metoda identifica
calea central3 cea mai apropiata si Ti asociazd aceeasi suprafatd a unui organ. (B) in cele din
urma, rezultatul imaginii etichetate este impartit in suprafete mici pentru a obtine toate
estimarile suprafetei organului.

em» Organ e Central paths DH Territories

68



Precizia metodei depinde, in mod direct, de calitatea segmentarii aparatului vascular sau
respirator. Rezolutia imaginii, distributia produsului de contrast in sistemul vascular al
organului in timpul achizitiei imaginii, etc. pot avea un impact asupra estimarii suprafetelor.

Informatii suplimentare despre imagini

La fel ca n cazul activitatii model 3D, numele pacientului si un marcator de orientare sunt
afisate in imagine.

Salvarea unei capturi de ecran

Pentru a salva vizualizarea curenta ca imagine, folositi butonul captura de ecran.
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8 Mentenanta

Niciun fel de mentenanta nu este necesara pentru Suita Visible Patient. Pentru a controla
distributia programelor, un sistem de licenta este utilizat in fiecare program al Suitei Visible
Patient.

8.1 Visible Patient Planning

Programul de planificare este livrat cu o licenta integrata acordata pentru 6 luni.

8.2 Actualizare licenta

O fereastra pop-up apare la fiecare pornire a programului cu 60 de zile inainte de expirarea
licentei. Ea contine informatii despre data de expirare.

Este recomandat sa se verifice daca o noua versiune a programului este disponibila in cazul
in care data de expirare este mai mica de 30 de zile. Daca nu exista o noua versiune, va
rugam sa contactati echipa de suport pentru o noua licenta.
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9 Solutionarea eventualelor probleme

9.1 Probleme generale

9.1.1 Nu pot accesa fisierul meu DICOM.

DICOM este o norma standard pentru datele medicale. Aplicarea acestei norme variaza de la
o structura la alta. Daca programul nu poate citi fisierele dumneavoastra DICOM, veti regasi
mai multe informatii la sfarsitul procesului de citire DICOM. Odata procesul incheiat, apare o
fereastra pop-up. Faceti click pe ,Details” pentru a vedea informatiile suplimentare:

Click on the
Open button

Reading process over

The er'mE process is over ; 1 series has hesn found.
N [lease verify the log report to be informed of the potential ermors

; repart : 2 critical, 1 waming and 5 information messages,
el

Mesgage
1| @ |Critical DICOM S0 Closs ULD 12,840, 10008.5.1.4.1.1. 128" ts not suppored by the selected reader.,
2| @ Crirical DICOM 508 Class ULD 12,840, 10008.5.1.4.1.1. 128" is not suppormed by the selected reader.
3| d Warning Voxel depth has been computed using the image slice positions. The computed value is 3.4 instead of 5 for the SliceThickness tag.
4 & Information The instances have been sorted using the value of tag (0020,0013).
5| & Information The instances have been sorved using the slices positions.
; & miormation The Instanc=s have been sorred using the slices positlons.
: B mformation Can't apply amy filter : "PesbronEmissionTomographylmageStorage”’ S0PClassUID ls not supporced.
& B Information Can't apply amy filier : "PesironEmissionTomographylmageSorage’ S0PClassUID js not supporved.

l Ok Cancel

Puteti vedea mai multe mesaje clasificate dupa cum urmeaza:

Pictogram Semnificatie Consecinta

a

Informatie Informatie asupra procesului de citire

Avertisment Informatie care poate conduce la o
citire eronata
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Critica Eroare critica, seriile nu pot fi citite
deloc

Daca intampinati probleme cu citirea fisierelor DICOM, va rugam sa contactati echipa de
suport a Visble Patient.

9.2 Probleme de vizualizare a unor segmente

9.2.1 Nu se afiseaza niciun volum.

Daca acest mesaj se afiseaza in stanga sus:

Observatie: Incoerenta detectata in timpul calcularii volumului

Sistemul a detectat o incoerenta in calcularea volumului. Prin urmare, sistemul afiseaza
acest mesaj pentru a va preveni asupra unei probleme aparuta la calcularea volumelor de
segmente. Acest mesaj este o masura de control a riscurilor. Va rugam sa contactati echipa
de suport Visible Patient daca intdmpinati aceasta problema.

9.2.2 Vad un mesaj de avertizare cu privire la teritoriile vasculare simulate in activitatea de
punere de clipuri.

La pornirea activitatii de punere de clipuri (vizualizarea segmentelor de organe), este afisat
Cu rosu mesajul urmator:

Observatie: Teritoriile vasculare simulate sunt calculate pornind de la o retea selectata.
Precizia depinde, in acest caz, in totalitate de calitatea imaginii brute.

Aceste mesaj este unul asteptat si este o reamintire a calcularii segmentelor de organe si a
faptului ca modelizarea depinde de calitatea imaginii brute. Segmentele propuse sunt
asadar o aproximare a realitatii.
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